
Порядок дезинфекции пульсоксиметра после применения у лиц с подозрением на 

особо опасные инфекции 

1. Возьмите марлевую салфетку.  

2. Смочите салфетку 70% этиловым спиртом. 

3. Протрите салфеткой, смоченной в спирте, внешние и внутренние поверхности 

пульсоксиметра.  

4. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса В. 

5. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора. 

6. Возьмите новую салфетку. 

7. Смочите салфетку 70% этиловым спиртом. 

8. Повторно протрите салфеткой внешние и внутренние поверхности прибора. 

9. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса В. 

10. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора. 

11. Возьмите новую салфетку. 

12. Смочите салфетку 70% этиловым спиртом. 

13. Повторно протрите салфеткой внешние и внутренние поверхности прибора. 

14. Сбросьте салфетку в контейнер для отходов класса В. 

15. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора. 

16. После высыхания спирта прибор готов к дальнейшему использованию. 


